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Şekil 1. Dielektrik özelliklerin ölçülmesinde kullanılan
paslanmaz çelik örnek tutucunun kesit görüntüsü

Şekil 2: Artan frekanslar ve sabit bir sıcaklıkta suyun
dielektrik özelliklerinin gösterdiği davranışlar.
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Şekil 3: Suyun dielektrik özelliklerin artan sıcaklık ve sabit
bir frekansta gösterdiği davranışlar.

Şekil 4: % 2'lik tuz çözeltisinin 915 MHz' den 2450 MHz
kadar olan 11 değişik frekans ve artan sıcaklıklarda
gösterdiği dielektrik sabiti değerleri.

Şekil 6: Su ve değişik konsantrasyonlardaki tuz
çözeltilerinin sabit bir frekans ve artan sıcaklıklarda
gösterdiği dielektrik sabiti değerleri.

Şekil 7: Su ve değişik konsantrasyonlardaki tuz çözeltilerinin
sabit bir frekans ve artan sıcaklıklarda gösterdiği dielektrik
kayıp faktör değerleri.

Şekil 5: % 2'lik tuz çözeltisinin 915 MHz' den 2450 MHz
kadar olan 11 değişik frekans ve artan sıcaklıklarda
gösterdiği dielektrik kayıp faktörü değerleri.
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Şekil 8: % 15'lik şeker çözeltisinin 915 MHz' den 2450 MHz
kadar olan 11 değişik frekansta ve artan sıcaklıklarda
gösterdiği dielektrik sabit değerleri.

Şekil 9: % 15'lik şeker çözeltisinin 915 MHz' den 2450 MHz
kadar olan 11 değişik frekansta ve artan sıcaklıklarda
gösterdiği dielektrik kayıp faktörü değerleri.

Şekil 10: Gliserolün 915 MHz' den 2450 MHz kadar olan
11 değişik frekansta ve artan sıcaklıklarda gösterdiği
dielektrik sabit değerleri.

Şekil 11: Gliserolün 915 MHz' den 2450 MHz kadar olan
11 değişik frekansta ve artan sıcaklıklarda gösterdiği
dielektrik kayıp faktör değerleri.
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